Hasta Karyolası Parçaları 

Hasta karyolası özel bir yatak türü olduğu için birçok parçaya sahiptir. Hasta karyolası yatalak hastalar 
için üretilen ve onların kullanımına sunulan özel bir yatak türüdür. Hasta yatağı parçaları da oldukça 
kaliteli ve özel parçalardır. Hasta yatağı modellerinin parçalarından biri motorudur. Motor hasta 
karyolasının hareket etmesini sağlayan özel bir parçadır. Motor sayesinde hasta yataklarının bazı 
kısımları hareket etmektedir. Hasta yatağının bu motoru elektrikle çalışır. Yetişkin yataklarında üç 
farklı motor türü bulunur. Bu motor türlerinin isimleri iki motorlu hasta yatağı, üç motorlu hasta 
yatağı ve dört motorlu hasta yatağıdır. Hareket özelliğine sahip olduğu için yatalak hastalar için 
oldukça etkili bir yataktır. 

Motor dışında da hasta yataklarının özel parçaları bulunmaktadır. Bu parçalardan bir tanesi yan 
korkuluklardır. Yan korkuluklar hastanın yatak üzerindeki güvenliğini sağlar. Yan korkuluklar 
alüminyum, plastik ya da demirden olabilmektedir. Tüm bu yan korkuluklar kolayca hareket 
ettirilebilmektedir. Yan korkuluklar ayrıca temizlenebilir özelliğe sahiptir ve hastanızın sağlığını olumlu 
etkilemektedir. Bir diğer parça ise başlıklardır. Başlıklar baş ve ayak tarafına takılır. Bu başlıklar 
sayesinde hasta yatağının dengede olması sağlanır. Başlıklar kolayca sökülüp takılabilmektedir. Başlık 
modelleri de plastik ya da demirden olabilmektedir. Özel olarak bir de ahşap başlık türü bulunur. 
Hasta karyolasının bir diğer parçası ise şiltedir. Hasta karyolası şiltesi normal şilteden farklıdır ve 
oldukça ortopedik bir üründür. Şilte sayesinde hastanın yatak üzerinde rahatça dinlenmesi sağlanır. 




